
CÓDIGO DNES Nº:

REVISIÓN:

NOMBRE GENÉRICO:

TIPO:

PERIODO DE VIGENCIA: Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

ATRIBUTO

Método 

Presión sistólica

Presión diastólica

Presión media

Frecuencia cardíaca

Encerado

Tiempo de almacenamiento

Mediciones

Software

Peso

Modos

Pantalla

Marcador de eventos

Para baterías bajas

Audibles y/o visuales de otros parámetros

Baterías recargables 

Cargador de baterías

Cable de conexión para PC

Manguito pediátrico

Manguito adulto (talla a elección del 
Establecimiento de Salud)

Energía / Alimentación

Garantía técnica fabricante

Certificados de Calidad del

Equipo

Requerido

110 VAC / 60 Hz

GRABADORA MAPA

VALOR

Requerido

QUINTA

Control / Visualización / Material

REGISTRADOR, ALMACENAJE ELECTRÓNICO, DATOS, 

PRESIÓN ARTERIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para análisis de datos en PC

Desde software o panel central

Requerido

Oscilométrico

≥ 200 mediciones

Requerido

Requerido

Alarmas

≤ 340 gramos

Al menos diurno y nocturno

Display o digital o TFT o LED o LCD

 ≥ 30h

Accesorios

Al menos una (01) de las siguientes certificaciones:
FDA / CE / ISO 13485 / JIS / IEC 60601

DATOS GENERALES

HOL-02-R05

Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del 

equipo.

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO 
 FICHA TÉCNICA

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Las que necesite el equipo

Un (1)

Un (1)

Un (1)

Un (1)

Requerido

Requerido


