
CÓDIGO DNES Nº:

REVISIÓN:

NOMBRE GENÉRICO:

TIPO:

PERIODO DE VIGENCIA: Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

ATRIBUTO

Accionamiento de la columna

Capacidad de carga

Sistema de Control y mandos

Batería auxiliar

Cabecero  de articulación simple 

Cabecero de articulación doble

Adaptador de cabecero

Reposacabezas para oftalmología

Soporte para infusiones

Placa de piernas acolchada

Placa de brazos acolchada

Energía / Alimentación

Garantía técnica fabricante

Certificados de Calidad del Equipo

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO 
FICHA TÉCNICA

DATOS GENERALES

MES-72-R02

SEGUNDA

MESAS, PARA CIRUGÍA

 OFTALMOLOGÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VALOR

Control/ Visualización / Material

Tipo 
Mesa quirúrgica móvil

Modular

Electrohidráulico y/o motorizado y/o eléctrico y/o neumático

Movimientos mínimos

Altura

Desplazamiento longitudinal

Regulación de piernas

Regulación de cabecero

Inclinación lateral

Posición Trendelenburg y Antitrendelenburg

Regulación y/o ajuste de la placa dorsal

Sistema de movilidad 
Con cuatro (4) ruedas 

Sistema de freno

Secciones mínimas

Cabecera 

Dorso

Asiento

Piernas

Posturas mínimas
Otorrinolaringología (ORL/ENT)

Oftalmología

Medidas referenciales de la mesa

Longitud total: 210 cm (±10 cm)

Ancho total: 60 cm. (± 10 cm)

Alto regulable ≤77 cm a ≥ 90 cm

≥ 220 kg 

Mando manual y/o por pedal

Requerido

Accesorios

Uno (1) 

Uno (1) 

110 VAC / 60 Hz

Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.

Al menos una (01) de las siguientes certificaciones:
FDA / CE / ISO 13485 / EN 60601

Dos (2)

Uno (1) 

Uno (1) 

Dos (2)

Dos (2)

OTRAS ESPECIFICACIONES 


