
CÓDIGO DNES Nº:

REVISIÓN:

NOMBRE GENÉRICO:

TIPO:

PERIODO DE VIGENCIA: Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

ATRIBUTO

Nivel de temperatura alta 

de funcionamiento
Nivel de temperatura baja 
de funcionamiento

Grado de homogeneidad

Estructura de deposito

Esterilización de agua de 

enfriamiento

Filtración de agua

Regeneración de agua de 
enfriamiento

Detección de nivel de agua

Advertencia de desgaste de 

filtros

Visualización de 
temperatura y tiempo de 

trabajo

Tiempo de elevación de 

temperatura

Tiempo de pasteurilización

Tiempo de enfriamiento

Filtros de entrada de agua

Canastillas para botellas

Energía / Alimentación

Garantía técnica fabricante Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.

Dentro del rango de 25 a 45 minutos

Accesorios

Dos (2)

Dos (2) 

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Baterías

Requerido

Requerido

Requerido

Parámetros de funcionamiento

Dentro del rango de 15 a 25 minutos

Dentro del rango de 25 a 40 minutos

Acero inoxidable 

Tratamiento de agua

Requerido

Requerido

≥65% 

Sistema de control

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VALOR

Control / Visualización / Material

≥ 60 ºC

≤ 5 ºC

≤± 1ºC

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO 
 FICHA TÉCNICA

DATOS GENERALES

PAS-02-R02

SEGUNDA

REFRIGERADORES, COMIDA, FÓRMULAS INFANTILES

PASTEURIZADORA DE LECHE HUMANA CON REFRIGERACIÓN



Certificados de Calidad del
Equipo

Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: 

FDA y/o CE 


