
CÓDIGO DNES Nº:

REVISIÓN:

NOMBRE GENÉRICO:

TIPO:

PERIODO DE VIGENCIA: Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

ATRIBUTO

Pantalla

Tiempo de medición

Medición 

Función

Señales acústicas

Precisión

Temperatura

Batería

Estuche

Energía / Alimentación

Garantía técnica fabricante

Certificados de Calidad del

Equipo

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO 

 FICHA TÉCNICA

OTRAS ESPECIFICACIONES 

En grados Centígrados o Celsius

DATOS GENERALES

TER-07-R02

Control / Visualización / Material

Las que necesite el equipo

Un (1)

Al menos una (01) de las siguientes certificaciones:

FDA / CE / ISO 13485 / JIS / IEC 60601

No aplica

Accesorios

Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.

≤ 60 segundos

Vía oral

± 0,1 C°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SEGUNDA

TERMÓMETROS, ELECTRÓNICOS

Apagado automático

Display LCD o LED

ORAL

VALOR

Para aviso de toma lista


