
CÓDIGO DNES Nº:REVISIÓN:NOMBRE ECRI:CÓDIGO ECRI:NOMBRE GENÉRICO:PERIODO DE VIGENCIA: Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019ATRIBUTOCapacidad PantallaUnidades de MedidaTallímetroMedición
Retención TaraIMC/BMIMadre - bebéAudibles y visualesTallímetroBateríasCargadorEnergía / AlimentaciónGarantía técnica fabricanteCertificados de Calidad del Equipo

Funciones
AlarmasAccesorios

OTRAS ESPECIFICACIONES 
Al menos una (01) de las siguientes certificaciones:FDA y/o CE Tres (3) años a partir de la recepción definitiva del bien
Un (1)Las que necesite el equipoCompatible con el equipo110 ~ 127 VAC

Para almacenar momentáneamente los valores medidos (HOLD)Encerado o reseteo de valoresIntegrada, índice de masa corporalPeso madre - bebéRequerido

EQUIPO BIOMÉDICOBÁS-01-R09DATOS GENERALES

RequeridoRequerido, con divisiones de 1mm≥ 200 cm.
VALORControl / Visualización / MaterialEn libras y kilogramosRecubierta con material antideslizante≥335 x ≥ 70 x  ≥ 340Plataforma

≥ 200 kilogramos

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO 
Básculas, clìnicasNOVENA18-464BASCULA CON TALLIMETROESPECIFICACIONES TÉCNICAS

em


