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EQUIPO BIOMEDICO

DATOS GENERALES

CODIGO DNES N°: LAM-01-R08
REVISION: OCTAVA
NOMBRE ECRI: Unidades de Fototerapia
CODIGO ECRI: 17-037

NOMBRE GENERICO:

LAMPARA DE FOTOTERAPIA

PERIODO DE VIGENCIA:

Desde: 01/01/2020 ] Hasta: 31/12/2020

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ATRIBUTO VALOR
Pantalla / Panel de control
Panel de control Requerido
Pantalla Requerido
Lampara
Tipo de Lampara LED
Longitud de onda (nm) =400y =550

Intensidad a 40 cm de altura

> 40 pW/cm2/ nm

Area de la superficie efectiva a 40
cm

>20cmx230cm

Contador de tiempo Requerido
Lampara auxiliar de observacion |Opcional
Nivel de ruido <40 dBA

Base para la lampara

Carro o soporte

Con ruedas Yy frenos / bloqueo

Altura

Regulable

Accesorios

Mascara de fototerapia

Dos (2)

Bateria recargable

Una (1) en caso de aplicar
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TRAS ESPECIFICACIONES

Energia / Alimentacién

110~127 VAC / 60 Hz

Garantia técnica fabricante

Dos (2) anos a partir de la recepcion definitiva del bien

Certificados de Calidad del
Equipo

Al menos una (01) de las siguientes certificaciones:
FDA/CE




